
ハイパスフィルタ使用上のご注意 
 

 

 

対象となる製品の型式 TFL-○○○Dまたは KFL-○○○D 

 

 ※「○○○」は数字３文字または４文字 

 

 ※ Dはダイオードリミッタ付きを表します 

 

ご注意頂く内容 フィルタには、IN側と OUT側が決まっております。 

 

IN側と OUT側を逆に接続いたしますと、 

 

測定値が正しく出ない場合がございます。 

 

必ず正しい方向での差し込みをお願い致します。 

 

正しい方向は次の通りです。 

 

  信号 IN側は BNCのプラグ側 

 

  信号 OUT側は BNCのジャック側 

 

 


